






circaid® • 39

 رباط الكاحل الضاغط 
 من

 ®circaid
 غرض الاستخدام:

هذا الرداء مصمم للإستخدام الشخصي ولمرات 
متعددة وهو غير عقيم وغير باضع وذو الضغط 

المرن من أجل تأمين الضغط العلاجي لمنطقة 
القدم والكاحل للمرضى الذين يعانون من 

اضطرابات ورديدية ولمفاوية، كما يجب إرتداءه 
بشكل دائم مع الرداء الضاغط للساق وفي حالة 

الضرورة مع رداء القدم. 

 ملاحظة هامة:
توصف المعالجة بالضغط عن طريق تشخيص 

طبي مستقل حيث يتم ارتداء رباط الكاحل 
الضاغط circaid مع رداء الساق السفلي وفي 

حالة الضرورة يتم ارتدائه مع رداء الساق 
الضاغط العلوي. لا يمكن تعريف رباط الضغط 
للكاحل من circaid على أنه جوارب ضاغطة 

.09-387:2000 RAL-GZ طبية وفقاً للـ 
يمكن الحصول على المعلومات التفصيلية 

المتعلقة بالتوجيهات بدليل التوجيهات المرفق 
 juxtafit circaid, للمنتجات الأساسية

.juxtalite circaid, circaid juxtacures 

 إرشادات التخزين:

 قم بحفظه في مكان جاف

 قم بإبعاده عن أشعة الشمس

تاريخ مدة التخزين مدون على البطاقة الكرتونية 
تحت رمز „ساعة رملية“ تعتبر الرداءات 

المصنوعة حسب القياس منتجات ذات استخدام 
مباشر وليس لها تاريخ لمدة التخزين.

هذا الرداء غير مصمم لإجراء أي تعديل عليه 
وفي حال حدوث ذلك، تلغى الكفالة

الصلاحية:
نظرا لحجم استهلاك المادة أثناء استخدامها 

وحقيقة أو الفعالية الطبية لا يمكن ضمانها إلا 
لفترة محددة، يفترض ذلك استعمالا صحيحا 

للمنتج مثل : عناية ملائمة وعند الارتداء والخلع.

:circaid رباط الكاحل الضاغط
 ثلاثة أشهر  بالاستناد إلى حجم الاستهلاك

كيفية التخلص من المنتج:

لطفا التخلص من الرداء في القمامة المنزلية. لا 
يوجد معايير معينة يجري تطبيقها عند التخلص 

من رداءات الضغط الطبية

المكون المادي:
:circaid ضماد الكاحل الضاغط 

نايلون %88
 إيليستين %12
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РУССКИЙ / RUSSIAN 

circaid®  
compression anklet

Инструкция по использованию

Предназначение 
circaid compressen anklet - это 
нестерильный эластичный 
компрессионный носок 
индивидуального многоразового 
использования, предназначенный 
для обеспечения компрессии в 
области стопы и голеностопного 
сустава у пациентов с венозной 
недостаточностью и лимфедемой. 

Показания
 • Лимфедема
 • Другие формы отеков:
- венозные
- посттравматические
- послеоперационные

 • Липедема
 • Варикозная болезнь(всех типов)
 • Хроническая венозная 
недостаточность (ХВН)

 • Венозный стаз
 • Несостоятельность венозных 
клапанов 

 • Посттромботический синдром

 • Трофические венозные язвы 
 • Ангиодисплазия
 • Состояния после склеротерапии
 • Профилактика тромбозов
 • Венозная экзема
 • Липодерматосклероз

Относительные 
противопоказания
В соответствии с существующими 
противопоказаниями, лечащий 
врач оценивает состояние 
пациента и соотносит 
потенциальную пользу от 
применения данного 
компрессионного изделия 
(например, при хронической 
венозной недостаточности) с 
возможными рисками 
терапевтического применения 
данного медицинского изделия у 
пациента. 
 • Нарушение или отсутствие 
чувствительности нижних 
конечностей

 • Аллергические реакции на 
компоненты компрессионного 
изделия

Абсолютные противопоказания
Состояния, при которых 
использование компрессионных 
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изделий абсолютно исключено, 
несмотря на наличие показаний 
(например, хроническая 
венозная недостаточность).
 • Хронические облитерирующие 
заболевания артерий нижних 
конечностей средней и 
тяжелой степени

 • Декомпенсированная 
сердечная недостаточность 

 • Септический флебит 
 • Синий болевой флебит 
 • Инфекция области 
голеностопного сустава и/или 
стопы

Хранение 

 Хранить в сухом месте

 Беречь от солнечного   
 света

Гарантийный срок реализации в 
виде символа песочных часов и 
обозначения даты «месяц–год» 
указан на наклейке 
изготовителя, расположенной на 
упаковке изделия.
Изготовленные по 
индивидуальному заказу 

изделия являются товаром для 
немедленного использования и 
гарантийный срок реализации 
на них не указывается. 

Это изделие нельзя резать или 
модифицировать любым иным 
способом.

Срок эксплуатации  
Изделие circaid compression 
anklet имеет срок эксплуатации 
при ежедневном использовании 
не более 3 месяцев. 

Ввиду износа материала 
медицинская эффективность 
изделия может быть 
гарантирована только на 
указанные сроки эксплуатации 
при условии соблюдения 
рекомендаций, изложенных в 
настоящей инструкции по 
использованию. 

Утилизация

 
Утилизировать с бытовыми 
отходами. К медицинским 
компрессионным изделиям не 
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применяются специальные 
требования по утилизации. 

Состав материала
circaid compression anklet: 
88% Нейлон
12% Эластан 
 

Данное изделие не содержит 
латекс.

Инструкции по стирке
Чтобы продлить срок службы 
изделия, его следует стирать 
вручную и сушить не отжимая. 
Однако изделие можно также 
стирать в машине, используя 
деликатные моющее вещество и 
режим деликатной стирки, и 
сушить при невысокой 
температуре.

			Машинная стирка в теплой 
воде

		 Не отбеливать

		 	Сушить в сушильной 
машине при невысокой 
температуре

		Не гладить

	 Не применять химчистку

	Не отжимать  
 
Примечание
В случае возникновения 
малейшей боли немедленно 
снимите изделие и 
проконсультируйтесь с врачом.
При использовании изделия оно 
никогда не должно причинять 
боль. Должно быть ощущение 
надежности и комфорта.
Компрессионный носок circaid 
compression anklet можно 
носить днем и ночью, но если 
пациент испытывает дискомфорт 
в положении лежа, то его следует 
снять.

Надевание
При использовании изделия 
circaid compression anklet 
убедитесь, что вы уже одели 
компрессионное изделие circaid 
для ног и внутренний лайнер. 
Для предупреждения 
некомфортной носки из-за 
складок на внутреннем лайнере, 
убедитесь, что Вы натянули 
нижнюю часть внутреннего 
лайнера сверху на нижнюю 
часть изделия circaid для ноги.  
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Шаг 1.  
Для более легкого одевания 
просуньте руку в изделие circaid 
compression anklet и выверните 
его полностью наизнанку.  

Шаг2.  
Натяните circaid compression 
anklet на ногу и убедитесь, что он 
натянут достаточно высоко и 
перекрывает компрессионное 
изделие circaid для ноги.

Снимание 
Стяните компрессионный носок 
circaid compression anklet со 
стопы.

Указание по размерам 
Стандартный размер:
-  для окружности свода стопы в 

диапазоне 19 - 36 см
-  для окружности 

надлодыжечной области в 
диапазоне 19 - 27 см

Большой размер:
-  для окружности свода стопы в 

диапазоне 22 - 41 см
-  для окружности 

надлодыжечной области в 
диапазоне 25 - 50 см
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 הערות אודות הגודל
 גודל רגיל:

היקף קימור כף הרגל / גב כף הרגל 
 עד קשת כף הרגל: 19 - 36 ס"מ

 היקף הקרסול: 19 - 27 ס"מ

 גדול:
היקף קימור כף הרגל / גב כף הרגל 

 עד קשת כף הרגל: 22 - 41 ס"מ
היקף הקרסול: 25 - 50 ס"מ

פרטי יבואן
יבואן: דין דיאגנוסטיקה

כתובת: האשל 7, פארק תעשיות 
קיסריה

שירות לקוחות: 1-800-333-636
www.dyn.co.il

מס' רישום אמ"ר: 2660638

ניתן ללבוש את קרסולית הלחץ 
circaid ביום ובלילה. עם זאת, 

יש להסיר אותו אם הוא גורם לאי 
נוחות.

לבישה
לפני לבישת קרסולית הלחץ 

circaid יש לוודא כי כבר מורכב 
מוצר circaid לטיפול ברגל, וכן 
גרב תחתון circaid. כדי למנוע 
אי נוחות, יש לקפל את השוליים 

התחתונים של הגרב התחתון 

מעל לשוליים התחתונים של מוצר 
ה-circaid לטיפול ברגל.

שלב 1: ללבישה פשוטה יש לגלוש 
עם כף היד אל תוך קרסולית הלחץ 
circaid ולסובב אותה לצד שמאל, 

עד הופעת העקב.

שלב 2: יש למשוך את קרסולית 
הלחץ circaid מעל לכף הרגל 

ולוודא כי היא נמשכת כלפי מעלה 
במידה מספקת, כך שהיא חופפת 

את מוצר ה-circaid לטיפול ברגל.

הסרה 
יש למשוך את קרסולית הלחץ 

circaid מכף הרגל.
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מרכיבים
circaid קרסולית לחץ 

88% ניילון 
 12% אלסטן

מוצר לחץ זה אינו מכיל לטקס.

הוראות כביסה
ניתן לכבס את חבישת הלחץ 

בתוכנית לכביסה עדינה, ולייבש 
אותו במייבש כביסה בטמפרטורה 

נמוכה. 

תוכנית לכביסה עדינה   
לא להלבין   

   יש לייבש במייבש כביסה 
בטמפרטורה נמוכה

לא לגהץ   
לא לנקות בניקוי כימי  

לא לסחוט  

המלצת לבישה
במקרה של כאבים יש להסיר את 

חלק הגרב של כף הרגל באופן 
מיידי, ולהתייעץ עם רופא.

בכל מקרה אסור שהמוצר יגרום 
לכאבים. הוא אמור לשבת חזק ונוח.

ניתן ללבוש את קרסולית הלחץ 
circaid ביום ובלילה. עם זאת, 

יש להסיר אותו אם הוא גורם לאי 
נוחות.

לבישה
לפני לבישת קרסולית הלחץ 

circaid יש לוודא כי כבר מורכב 
מוצר circaid לטיפול ברגל, וכן 
גרב תחתון circaid. כדי למנוע 
אי נוחות, יש לקפל את השוליים 

התחתונים של הגרב התחתון 

מעל לשוליים התחתונים של מוצר 
ה-circaid לטיפול ברגל.

שלב 1: ללבישה פשוטה יש לגלוש 
עם כף היד אל תוך קרסולית הלחץ 
circaid ולסובב אותה לצד שמאל, 

עד הופעת העקב.

שלב 2: יש למשוך את קרסולית 
הלחץ circaid מעל לכף הרגל 

ולוודא כי היא נמשכת כלפי מעלה 
במידה מספקת, כך שהיא חופפת 

את מוצר ה-circaid לטיפול ברגל.

הסרה 
יש למשוך את קרסולית הלחץ 

circaid מכף הרגל.
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HEBREW / תירבע 

circaid®  
compression anklet

שומיש תוארוה

 מטרה
מוצר לחץ זה מאפשר שימוש חוזר, 

הוא אינו חודרני ואינו סטרילי 
לשימוש במטופל אחד. הוא מיועד 

למטופלים עם מחלות בורידים 
ובלימפה, להפעלת לחץ על כף 
הרגל והקרסול. יש ללבוש אותו 

תמיד בשילוב עם מוצר לחץ לשוק, 
וכן, בעת הצורך, עם חלק נוסף לכף 

הרגל. 

 הערה חשובה: 
בכפוף לאבחון הרופא המטפל, 
וחבישת הלחץ שהוא רושם, יש 

 circaid ללבוש את קרסולית הלחץ
בשילוב עם מוצרי לחץ לכף הרגל, 

 לשוק, ובעת הצורך לירך. 
קרסולית הלחץ circaid אינה 

 תואמת את התקן 
 RAL-GZ 387:2000-09 

 לגרבי לחץ רפואיים. 

למידע מפורט לגבי התויות לשימוש 
ראה את הוראות השימוש של 

המוצרים הראשיים הרלוונטיים, 

 ,circaid luxtacures 
 circaid juxtalite, או 

 .circaid juxtafit

 אחסון

יש לאחסן במקום יבש  

יש להגן מפני קרינת שמש  

אין לגזור או לשנות את מוצר הלחץ. 

תקופת שימוש מרבית
בעקבות שחיקת החומר או 

היחלשותו ניתן להבטיח יעילות 
רפואית לתקופת שימוש מרבית 

מוגדרת בלבד. 
תקופת שימוש זו מותנית בהתנהלות 

נכונה )כגון טיפול, לבישה והסרה(.

:circaid קרסולית לחץ
3< חודשים - תלוי בהיקף השימוש

סילוק

 
ניתן לסלק באשפה הביתית, 

ובפסולת שלא למחזור.  מוצר 
לחץ זה אינו כפוף לדרישות סילוק 

 מיוחדות. 
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